2010年广东省职业技能大赛

化学检验工操作技能考核试题A卷（样题）
题目：建材用石灰石中SiO2、Fe2O3、Al2O3和CaO含量的测定
一、要求

1、建材用石灰石化学分析，执行标准GB/5762-2000《建材用石灰石化学分析方法》。

2、考试内容包括天平使用、样品处理、玻璃器皿使用、加热设备使用、滴定操作及结果处理等。

3、考试过程不准看或问别人操作，要求独立完成。

4、原始记录不能涂改。
5、报告单写出计算公式，计算结果，并正确报出结果。
6、每个项目平行测定三次，并计算偏差和误差。
7、标准溶液和试剂由大赛主委会准备。
二、方法提要与测定步骤
	项 目
	内容

	试液制备
	方法提要
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	测定步骤
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	SiO2的测定
	方法提要
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	测定步骤
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	Fe2O3的测定
	方法提要
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	测定步骤
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	Al2O3的测定

（钛铝合量）
	方法提要
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	测定步骤
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	CaO的测定
	方法提要
	
[image: image9.png]7 pE KT 12 ek, LRI %) MERRERR, = ZM7IGHERER . R, LLa®
R, ) EDTA b HE VA WL ELHER 5 5 o 95 - S B 3 R A I A B 0
P BN AIA S R, DRI A 2 S SO O, T SR






	
	测定步骤
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三、原 始 记 录

考试项目                          样品编号                    
准考证号                           姓   名                    
	项目
	滴定次数
	滴定液初始体积（mL）
	终点体积（mL）
	样品量(g)

	SiO2
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	Fe2O3
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	Al2O3
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	CaO
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	


考评员签名：                    考试日期及时间                    
四、报  告  单

准考证号               姓名             考试日期及时间               
	项目
	滴定次数
	消耗滴定液初始体积（mL）
	样品量(g)
	计算公式
	结果（%）
	偏差
	误差

	SiO2
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	Fe2O3
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	Al2O3
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	CaO
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	


注：本次竞赛采用一次滴定，使用校正值运算结果。
五、评 分 标 准（样表）
准考证号：                       姓名：                          考核项目：                                         考核时间：

	序号
	考核内容
	考核要点
	分值
	评分方法
	评分标准
	扣分项
	得分

	1
	实验
准备
	1.锥形瓶等普通玻璃仪器洗涤
	
	每项
分
	1. 用毛刷蘸取肥皂水或洗涤剂刷洗
	 
	 

	
	
	2．滴定管，容量瓶的检查与试漏
	
	
	2. 检查及装满水试漏
	 
	

	
	
	3．用蒸馏水润洗玻璃仪器
	
	
	3. 用蒸馏水润洗不少于3次,每次约10mL
	 
	

	
	
	4．用待装溶液润洗滴定管
	
	
	4. 用待装液润洗不少于3次,每次约10mL
	 
	

	
	
	5．待吸液润洗移液管
	
	
	5. 倒出待吸液于烧杯中润洗不少于3次
	 
	

	
	
	6．仪器洗涤效果
	
	
	6. 器壁不挂水珠
	 
	

	2
	物质
称量
	1．天平罩的取放
	
	每项

分


	1.取下天平罩叠好
	 
	 

	
	
	2．天平水平的检查及调节
	
	
	2.检查并调节天平至水平
	 
	

	
	
	3．天平各部件的检查
	
	
	3.检查天平中各部件是否完好
	 
	

	
	
	4．清洁天平
	
	
	4.用毛刷清扫天平盘
	 
	

	
	
	5．天平零点的调节
	
	
	5.天平零点调节至正负两小格内
	 
	

	
	
	6．干燥器的使用
	
	
	6.开合干燥器盖应平推,盖子反放于桌面并防止滚动而损坏
	 
	

	
	
	7．称量瓶的取放
	
	
	7. 用纸条裹住称量瓶放在表面皿或天平盘上
	 
	

	
	
	8．称量瓶、样品承接器、砝码盒及记录本的放置位置
	
	
	8. 称量瓶、样品承接器放天平左侧,砝码盒放天平右侧,记录本放于操作者前面
	 
	

	
	
	9．天平门的开关
	
	
	9. 读数关门，动作轻
	 
	

	
	
	10．开关天平轻、缓、匀
	
	
	10.转动升降钮动作轻、缓、匀，全开读数
	 
	

	
	
	11．砝码的选择和放置位置
	
	
	11.大砝码放在天平盘中央，小砝码放周围，砝码不掉落地面
	 
	

	
	
	12．加码指数盘使用方法
	
	
	12.先确定外环后确定内环,动作要轻，环码不脱落
	 
	

	
	
	13.取放砝码及称量物休止天平
	
	
	13. 取放砝码及称量物时必须休止天平
	 
	

	
	
	14．倾样方法及次数(≤4)
	
	
	14.用纸裹住瓶身和盖,需用盖轻敲上沿通过振动方法逐步倒出样品，样品不潵落
	 
	

	
	
	15．试样称量样在范围内
	
	
	15.样品质量在规定量的±10%范围内
	 
	

	
	
	16．称量结束样品复位
	
	
	16.样品放回干燥器中
	 
	

	
	
	17．称量结束天平复原
	
	
	17.天平指数盘回零,砝码放回盒内
	 
	

	
	
	18．称量结束零点再调
	
	
	18. 调节零点在正负两小格内
	 
	

	
	
	19．称量结束天平罩及凳子复原
	
	
	19. 称量结束天平罩及凳子复原
	 
	

	
	
	20．称量时间≤5分钟
	
	
	20．称量超时称量全程每延长1分钟扣1分，最多扣3分
	 
	

	   3
	样品

处理
	1．氢氧化钠加入量
	
	每项
分
	1. 0.5g粘土、熟料加7-8g；生料0.7-0.8g加7-8g；单硅0.2+2
	 
	 

	
	
	2．烧结温度及烧结时间控制
	
	
	2．粘土6500-7000c/生料7500c/保持20分钟；熟料500-6000c保持10-15分钟
	
	

	
	
	3．熔样后脱埚
	
	
	3．脱埚规范2分；溶液严重溅失或碰翻 终止考试
	
	

	
	
	4．水及酸加入量
	
	
	4．水100mL,盐酸25mL,硝酸数滴
	
	

	
	
	5．物质溶解完全
	
	
	5.不能出现浑浊
	 
	

	4
	移取
溶液
	1．手持移液管方法
	
	每项
分
	1.左手拿洗耳球，右手持移液管，右手食指压移液管上口
	 
	 

	
	
	2．移液管插入溶液前尖端外壁的擦拭
	
	
	2.移液管插入溶液前用滤纸擦拭尖端外壁
	 
	

	
	
	3．吸取溶液方法正确、熟练
	
	
	3.管身垂直，尖嘴在液面下不超过3cm
	 
	

	
	
	4．移取溶液体积准确
	
	
	4.凹液面最低点与标线相切，管尖无气泡
	 
	

	
	
	5．放出溶液方法正确
	
	
	5. 管身垂直，锥形瓶倾斜，尖嘴与锥形瓶内壁相靠，自然流出
	 
	

	
	
	6.液面降至尖嘴后的停留
	
	
	6.液面降至尖嘴后停留15s
	 
	

	5
	定容
操作
	1．稀释至2/3容积时平摇
	
	每项
分
	1.稀释至2/3容积时平摇
	 
	 

	
	
	2．定容操作
	
	
	2.蒸馏水加到凹液面最低点与标线相切
	 
	

	
	
	3．摇匀操作
	
	
	3.手指托瓶底，倒置气泡上升后平摇瓶底,摇匀10～15次
	 
	

	
	
	4．定容体积准确
	
	
	4.摇匀过程中不漏液
	 
	

	
	
	5．是否用待稀释液润洗
	
	
	5. 容量瓶不得用待稀释液润洗
	 
	

	6
	滴定
	1.滴定剂装入滴定管
	
	每项
分
	1.从试剂瓶直接倒入滴定管中
	 
	 

	
	
	2.赶气泡
	
	
	2. 有赶气泡的过程,且方法正确
	 
	

	
	
	3.滴定管读数
	
	
	3. 读数方法正确(滴定管身垂直,视线与凹液面最低点水平),读数准确，师生读数之差不超过0.02mL
	 
	

	
	
	4.指示剂的加入
	
	
	4. 指示剂加入量不可过多，滴管不碰锥形瓶内壁
	 
	

	
	
	5.滴定与摇瓶操作配合协调
	
	
	5. 滴定与摇瓶操作协调，无溶液溅失
	 
	

	
	
	6.滴定速度的控制
	
	
	6. 溶液成滴状,而不呈线状流下
	 
	

	
	
	7.近终点1/2滴溶液加入控制
	
	
	7.该项不扣分
	 
	

	
	
	8. 滴定终点判断
	
	
	8.终点为微红色,且半分钟不褪，滴定管尖不挂液滴。终点过量一次扣1分。
	 
	

	
	
	9.是否漏液
	
	
	9.滴定中滴定管不漏液
	 
	

	
	
	10. 滴定中是否因使用不当更换滴定管
	
	
	10.没有因使用不当更换滴定管
	 
	

	7
	结束
工作
	1.仪器洗涤
	
	每项
分
	1.实验结束后用自来水冲洗仪器
	 
	 

	
	
	2.药品、仪器归位
	
	
	2.实验结束仪器放回原处
	 
	

	
	
	3.实验过程中及实验结束后的工作台面
	
	
	3.实验过程及实验结束后工作台面保持整洁
	 
	

	8
	数据
记录

及处理
	1.数据记录及时，不得涂改
	
	每项
分
	1.数据记录及时，不涂改，如杠改需监考员签字才有效
	 
	 

	
	
	2.计算公式及结果
	
	
	2. 计算公式及结果正确
	 
	

	
	
	3.正确保留有效数字
	
	
	3.有效数字保留四位
	 
	

	
	
	4.报告完整、规范、整洁
	
	
	4.符合要求
	 
	

	9
	精密度

准确度
	氟硅酸钾容量法测定二氧化硅
	
	
	误差≤     偏差≤
	分
	
	

	
	
	
	
	
	 <误差≤    <偏差≤ 
	分
	
	

	
	
	
	
	
	误差>     偏差> 
	分
	
	

	10
	安全
文明

操作
	1.每损坏一件仪器扣  分
2.发生安全事故扣  分

3.乱倒(丢)废液、废纸扣  分
	
	每项
分
	第1项中玻棒和滴管除外
 

符合条件：1    2    3 
	 
	 

	11
	实验
重做
	实验每重做一次扣3分
	 
	
	重做次数：1    2    3  
	 
	 

	 
	总分
	 
	100
	
	 
	 
	 


说明：
采用扣分法进行打分，若操作符合标准则在该项相应的“扣分项”栏打“√”，若不符合则打“×”， 10\11项为负分项，其他项最低为0分。
考评员签名                   时 间                      
_1340094340

_1340094689

_1340094757

_1340094833

_1340094557

_1339954868

_1339955289

_1339955233

_1339954645

